Retraitement du matériel de reanimation néonatale

1. Préparation

Suivez les instructions détaillées des Directives de retraitement du matériel de réanimation néonatale dans
les environnements aux ressources limitées (http://www.path.org/publications/details.php?i=2601).

« Portez I'équipement de protection individuelle complet (gants, charlotte, masque, protection pour les % %
yeux, tablier, chaussures).
« Nettoyez l'espace de retraitement. Gants d'examen ou de Gants stériles ou
* Préparez le matériel de retraitement. menage propres désinfecté de haut niveau.
 Etiquetez les récipients en indiquant le nom, la date et I'heure de préparation de la solution.
2. Pré-désinfection
Pre-nettoyage } Démontage } Nettoyage } Rincage } Elimination du } Séchage (avant
tartre (si besoin) stérilisation ou

désinfection chimique)

Essuyez le matériel Démontez le matériel Nettoyez toutes les pieces  Rincez toutes les Trempez le matériel dans Essuyez le matériel avec un
avec une gaze propre entierement. avec de l'eau salubre etdu  piéces avec de l'eau une solution composée a chiffon ou une gaze propre
imbibée de chlore savon. Utilisez une brosse salubre. parts égales d'eau et de pour le sécher.

a 0,5 %. pour éliminer les résidus. vinaigre blanc (concentration

de 3% a5 %) pendant 10
minutes, puis rincez. Répétez
I'opération si nécessaire.

3. Désinfection

Désinfection selon |'une des méthodes suivantes: } Retrait } Séchage
Stérilisation: Désinfection de haut Désinfection de haut
Autoclavage niveau : Eau bouillante niveau : Chimique
ou vapeur
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Suivez les instructions Désinfectez a l'eau Solution de chlore a 0,5 % : laissez Retirez les pieces Essuyez a I'aide d'une gaze
du fabricant du matériel bouillante ou a la tremper pendant 20 minutes ; Solution  al‘aide d'une stérile ou laissez sécher dans
ou le tableau temps/ vapeur pendant de glutaraldéhyde a 2,4 % : Suivez les méthode aseptisée. un espace protégé.
température fourni 20 minutes. instructions du fabricant de produits
dans les directives. chimiques.

Rincez pendant 1 minute dans trois
récipients séparés contenant de l'eau
portée a ébullition, puis refroidie.

4. Post-désinfection

Inspection } Remontage } Test de fonctionnement* } Stockage

Flux d'air

Flux d'air
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Inspectez visuellement Remontez le matériel Appuyez sur le ballon Plaquez le masque Gardez la valve plaquée Placez le matériel
chaque piéce afin de entierement. et vérifiez que la fermement sur la paume contre votre paume et dans un récipient en
vérifier qu’elles sont valve s'ouvre. d’'une main et pressez vérifier que le ballon se plastique désinfecté
propres et exemptes de suffisamment fort pour regonfle apres chaque de haut niveau
dommages et de dépbts. entendre l'air s'’échapper pression. ou dans un récipient
Répétez le processus de la valve de pression. en métal équipé

de retraitement si d’un couvercle de

L Appuyez sur le dispositif ) -
le matériel n'est pas d'aspiration, bloquez taille appropriée

. los Did o I -l
propre. Jetez les piéces 'embout, puis relachez. ou enveloppez-le

endommagées. «-\_\ Le dispositif ne doit pas se dans un tissu pour
. I"autoclavage
regonfer tant que |'embout '

n’est pas débloqué.

A *Si I'un des tests échoue, démontez, puis remontez le dispositif de réanimation et recommencez tous les tests. Si un test échoue a nouveau, jetez le matériel.
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